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Tirpy: Kiepészild tajékoztatds
Tisztelt Ajinlatievo!

A Jahn Ferene Dél-pesti Korhaz és Rendelintézet, mint Ajiniatkérd dltal KE.1962/2017 iktatdszima,
wYarrdpépek 6 tirak beszerzése® tarpyll kdzbeszerzési eljirasban az alabbi kérdés érkezett, melyre a
Kbt, dltal megszabott tdrvényes hatiridén beldl a lenti vilaset adjuk:

1. Kérdés:

A Kdzbeszerzési dokumentum 6. és 7. oldaldn és oz Excel formatumban elérhet artablaban szerepld 1.
rész: Korvarrogépek minimum feltiételeként 5,5 mm kapocslib magassigot irtak eld, mely kizardlag a
JohnsondcJohnson Kft, dltal forgalmazor virrépepekre igaz, mely ebbdl kdvetkezéen versenykorlitozd
hatdsi. Kérdésiink, hogy Ajanlatkérd clfogadju-c egyenértéklinek az azonos miitéti indikdciaja,
ugyanazon {cihaszndlisi teriiletre vonatkozé 5 mme-es kapocslib magassigi varrépépet? Amennyiben
igen, javasoljuk, hogy a minimum cléirast a nyitolt kapoeskib magassig tekintetében 5-5,5 mm —re
sziveskedjenek modositani.

Vailasz;:

Kapocesldb magassdy esetében minimum 4,5 mm, maximum 5,5 mm elfogadhatd.
Ennek megfeleléen médositottuk ax ajanlati felhivist és n dokumentéciot.

2. Kiérdés:

A kdzbesverzési dokumentum 7, oldalan & az Exeel formitumban elérhetd Artiblaban az alibbi

paraméterck nem jellemezéek az 1. részben (rt Kérvarrogépek csoportra, igy kérjik czek

szikségessépét ignzold indokokal ismertetni vagy adott esctben elhagyni:

- UllS-polik: Parhuzamos pofaziras

- Egy gépben tobbiéle méretii tar is legyen hasznalhatd

- Biztonsigi mechanizmus, elsittstt tirral vagy tar nélkiil nem elsiithetd.

= A gép Byszezdrisakor szdveti eldkompresszia — a £Cp OsszZeriyomyja a szévetel.

- Két kiilén zar- &s elstitdkar vizudlisan ithats a biztonsdg érdekében —ezeknél a gépeknél nem
létezik flyen

Viilnsz:

Ipen, a felsorolt paraméterck kéziil, umik nem Jellemzdek a kdrvarrogépekre, mivel azok nem
Ujratilthetd pépek, exért ezeket a jellemzéket Wrbljtk, ¢ a kdrvarrdgépekre jellemzéd paramétereket
adtuk meg.

3. Kérdés:
A 1L rész Gyomor- bélsebészeti varrogépek csopottja. A kézbeszerzési dokumentacid 7,8.,9.
oldalén és az Excel formdlumban elérhetd  artabliban talilhaté  minimum feltételekben
meghatarozott specifikacié kizérolag a Johnsond&Johnson K1, termékeire jellemzéd paraméterck
alapjan keriiltek megfogalmazasra, A 11, csoport 1. & 3, sordban Ggyenes, egykezes 30 mm-cs &s
60 mm-cs varrogépet kivinnak beszerezni vastag szbvetre,
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Keérdés: Ajdnlatkérd a kiilén zard &s elsiitd kar kikdtése alatt i funkciondlis két lépéshen Oriéns
2drds és clsiités megvaldsulisat énti: tehit hopy a zérds és elsiités két lépésben cgy biztonsagi karral
tériénjen? Vagy a vizualis lathatdsagot? Amennyiben Ajanlatkérd Ogy érti, hogy vizualisan lthaté
i killdn z4rd és elsiitd togantyt, az nemhogy elény, hanem hatranyt jelent, hiszen it kell fognia cgy
musik fogantytra a haszndlénak, eziltal elmozdulhat haszndlat sordn a gép. A biztonsigos
miikdidés érdekében a gépben szikséges egy k0l6n zard ¢s kilon elsitd mozdulatnak lennie, tehat
mindenképpen két 1épésben ténénik a zdrds és clsiitds, A tovibbfejlesztelt technoldgiajl pépek
esetén a két funkeid (z4rd és elsit®) egy Iathatd fogantyival valésul meg, a két kar pedig a gép
belsejébe van épitve, amely hasznélhatosigi clinyt, €s nagyobb biztonsigot jelent, Tehit a
fizikailag lathatd két fogantyinak nines hasznalbatosigi eldnye, az inkibb hirdny, Az cgy
fizikailag lithatd fogantyinak pedig egyrésnt hasznélhatdsigi elénye van, biztonsigosabba teszi,
milsrészt cgykezes haszadlatot biztosft. Kérdésiink, hogy Ajinlatkérd elfogadja-e egyenériékiinek
az, aronos mitéti indikacidfl, ugyanazon fclhasznalasi teriiletre vonatkozod olyan terméket, amely
esetében a két funkeio (zdrd és elsiitd) egy Tathatd fopantylval valdsul meg, a két kar pedig a gép
belscjébe van épitve? Amennyiben igen, kérjik a kilon zdrd és elsiitd fogantyd helyett: Zaras,
clsiités kel [épéshen, koztes zdrdsi pozicidval - minimum kivetelményt irjanak ¢l. Valamint a
fentick miatt kérjiik pontositani, modositani a 9. oldalon taldlhatd részszempont elnevezdsét,
tartalmai  eldlrdsit is (aldbb a tibla czen része), hiszen ey hatrinyt pontozninak, a
JohnsondeJohnson Kt biztositott gydzelme mellett, Nyilvan itt is clirds tértént, mint nz cls® rész

csetében,
MK wrmton wlrd- s elsiikir lpenraem
vizwilisnn  Iithard o bivtonsdg | 5 kérjlik
endekéhen mepndi]

Atértékelve az Ajanlattevd felvetéseil az ajdnlati felhivas ¢s a kdzbeszerzési dokumentum
sziiksdéges részeil madositotiuk,

4. Kérdés;

A 89, oldalon taldlhaté alabbi varrdgép és tir a 11, csoport 5. és 6. soraban szerepld
minimum specifikdcid szintén kizarélag a Johnson&Johnson K. termdékeinck
megfeleltethetd  eldirasok, hiszen kizirdlag 2 ez a ¢ég rendelkezik olyan géppel, amely hiromféle
szbvet vastagsgra dllithatd, A piacon 1évs wWbbi cégnek kétféle szivetvastagsagra allithaté: normdl
(1,5 mm) és vastag (2mm)zirt szévetvastagsigra allithaté varrdgéptirral rendelkezd vigo-varrégipe
van, mely maximilisan ¢legendd, Igy ennek megfeleléen a ktzépvastag (1,8 mm) tir minimum cl8irast
kérjlk kivenni, hiszen ez cégspecifikus és nem jelent hasznalhatdsigi elényt.

Valamint o Vigd-varrogép tr nélkiil — szintén csupan a Johnson termékire ipaz paramdter, amely
hitrdny, a t6bbi piaci szereplének tarral van csomagolva a gépe, gy ezt is kérjitk javitani.
Valamint az 50 db varrdgép — melyik tarral legyen: normal 1,3mmy) vagy vastag (2,0 mm). lletve a
100 db varrdgép tir szintén nincs részletezve, hagy ebbdl hany

db legyen normdél (1,5mm) és vastag (2,0 mm) tir, kérjilk mcgadni.

Egyecnes, 75 mmees vdpé-varrdgép, pépen dllithaté  kapoeslih
magassiyreal
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75  mm-es, egyenes  vAgé-varrdpép  lar  néllkdl,  Allithaté  zan
kapocsmapassdggal, cgy taron belil hiromféle zart szévet vastugsigra
allithatd: Normdl (1,5 mm), kézépvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm).
Egy mitéten beliil 12-szer djrattlthetd. Elstitéskor a villak parhuzamosak.
2x3 kapocssort rak be, Kés a tarban. Mindkét oldalra fordithaté elsité kar.
Viigé-varrégép tir, gépen Allithaté knpocslib magassiggal

73 mm vigd-varrdgép thr az cgyenes vigo-varrdgéphez. Egy tdron beliil
dllithatd  hdromféle  zirt  kapocsmagassaggal,  hiromféle  szdvet
vastagsdgra: Normal (1,5 mm), kdzépvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm).
Kés a 1drban. 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mme-es varrathosszal

Vilasz:

Atértékelve oz Ajdnlatlevd felvetéseit az ajanlati felhivis és a kdzbeszerzési dokumentum sziikséges
részeil mddositottuk,

5 Kérdés:

A 9. oldalon talilhaté alibbi varrdgép és tar a TL. csoport 7. és 8. sordban

szerepld minimum specifikicio szintén kizirolay a Johnson&Johnson Kft. termékeinck megleleltethetd
eldirisok, hiszen kizérdlag cz a cég rendelkezik 40 mrm-es hajlitow fejii vagé-varrdgéppel. igy o kitlsd
varrat vonal ¢s belsd varratvonal is kizérélag a Johnson termékénck megfeleld eldirds. Azonban a
piacon 40-45 mm kézdtti hajlitott feji varrogépek is beszerezhetdek, melyek clnytsebhek, hiszen
hosszabb wvigidst biztositanak, ennck megfelelen a kedvezdbb kilsd és belsd varratvonal is
megleleldbb.  Ajdnlatkérd clfogadjo-e egyenéridkiinek az azonos mitéti indikicidjd, ugyanazon
fclhaszndldsi teriiletre vonatkozd, 40-45 mm-es vigasvonaltt, azaz kedvezdbb hosszisdgh hajlitott feji
viigo-varrogépet, melynek kitlsh és belsé varratvonala is kedyezidbb? Amennyiben igen, kérjlik ennek
megfelelden a specifikiciot médositani,

Alibb az eredeti kifras:

ivelt 40 mm-es viigd varrépép

Hajlitott fejd egyenes vigd- varrégép vastag szévetre, 40 mm-
es vigisvonallal. Kolsd varrat vonal 48 mm, belst varratvonal
42 mm. Szirhossz: 22 cm. Nyitotl kapocsiab 4,7 mm, zart
kapocslab 2,0 mm. Huzal simérd 0,23 mm, Egy miitéten beldl
szl Giratblthets,

Ivelt 40 mm-es varrégép tir

Flaflitott fujl egyenes vagd- varrdgép tér, vastay szdvetre, 40
mm-¢s  vigdsvonallal, Nyitott kapocslib 4,7 mm, zirt
kapocslib 2,0 mm. Huzal &tmérd 0,23 mm.

Vialasz:

A 11, csoport 7. és 8, sordban szerepld tételt térdltik.
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6. Kérdés:

A fentiek alapjan a 16. oldalon 1évé sulypontrendszert is kérj0k modositani nz aldbbiakra, A 2.2-hen
irtakndl az eldny a t8bb - kérjiik kivenni, mert minimum két méretet friak. Kérdésiink, hogy ez miként
ériclmezendd, mivel a minimum %ét méret is Gnmagiban tdbblélének mindstl. A 2.5 szakmai
szempont pedig hitriny, nem elény — ahogy a 3. pontban is frtuk.

25
L. Szakmai szempontok:
2.1 Ulld-pofik: 5
pirthuzamos  pofaziris
(igen/nem)

2.2 gy pépben t6bbfdle 5
méretii tdr is  legyen
haszndlhatd  (minimum
két méret) (elény a tdbb

2.3 Biztonsagi 5
mechanizmus,  elstdnt
thrral vagy tar nélkil

nem elsilthed.
(igen/nem)
2.4 A a2ép 5

Osszezirisakor  szdveti
clokompresszié - a gép
Gsszenyomija a szdvetet.

{igen/nem)
2.5 Két kilon zarG- és 5
elsitéikar vizualisan

lathatd  a  biztonsig
¢rdekében (igen/nem)

Ajdnlatkérd a beszerezni kivant aruk miszaki lefrisit o 32172015, (X. 30.) Korm. rendelet
(tovibbiukban: Rendelet) 46. § (2) bekexdés a) pontja aluapjin teljesitmény-, illetve funkcionalis
klivetelményck megadisival hatdrozta meg. Ugyanakkor Ajinlatkérd az egyes kévetelményekhez nem
hatdrozta meg azokat az orvosszakmuai indokokat, amelyek kizirélag az adott ¢ldirasnak megfeleld
termék clfogadhatdsagdt ignzolndk. Ezzel szemben a kovetkezetes joggyakorlat értelmében ajanlatkérs
kitelezettsépe, hogy felelésen hatirozza meg a beszerzés tirgyinak paramétercit. Ennek sordn miiszaki
elvirdsait akként kell megadnia, hogy az valamennyi ajinlattevd szimdra egyériclmi és azonosan
¢rtelmezhetd legyen (Isd.; 10.832/7.2014., (D.353/9/201 6.). Az Ajinlatkérd dltal alkalmazott cljdrasfajta
Jellegébsl adéddan a mitszaki leiris tekintetében az ajdnlati kotdtiség az ajanlattételi hatdrids lejartival
beallt.

Az itélkezési gynkorlat egységes a tekintotben, hogy a felhivis nem cgyértelmi rendelkezései az
ajdnlati kotdttay bedlltival utdbb kiterjesz18 tartalommal ajénlatkérd &ltal nem értelmezhetdk, Az
olyan megfogalmazdsok, amelyck alapjin az  clvirt teljesitmény vagy [unkcionalilis nem
beazonosithatdé vagy pontosan értelmezhetd, nem nlkalmas o miszaki lefrds meghatirozasira, A
miiszaki leirs ilyen meghatirozasdval kapesolatos ajanlatkérdi mulasztis nem oshet ajdnlattevd terhére
(Isd.: Févarosi itélétabla 3. Kf. 27.005/2009/7.),

4
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Jollehet a beszersds tirgyinak mepghatirozisa az ajanlatkérd elvitathatatlan joga a beszerzési igénye
alapjdn, azonban ez a jogosultsig jelentds méricki kételezettadgekkel is egytitt jar. Az ajinlatkérs a
hatCkony és felelds gazdilkodds alapelvi kivetelményére tekintettel a besverzési igénye anlapjan
hatdrozza meg a kézbeszerzds targyit. A beszerzés targydt akként kell meghatirozni, hogy annak
alupjiin valamennyi potencidlis ajdnlattevd egyenld eséllyel tehessen ajanlatot, A rendeltetésszerii
Joggyakorlds alapelvi kivetelménye azt is jelenti az ajanlatkérd vonatkozisaban, hogy a kbzbeszerzési
eljarist megindité dokumentumok eldirdsait akként kell megadnia, hogy epy komoly felkésziiést
igényld ajanlat elkészitését villalé gnzdilkodd szervezet az ajanlatkérs altal megadott rendelkezésck
szerint alappal bizhasson abban, hogy az ajdnlatkérd kelld kértiltekintéssel hatirozta meg a beszerzési
igénydl, annak tdrgydl és tartalmat (Isd.: D.310/14/2017)Viiguk szives valaszukat.

Villasz:

Az €rickelési szempontokat mddositottuk az aldbbiak szerint, mely tiikrdzi a szakmai igénycket és
ligyelemmel van az Intézet gazdasigi lehetdségére.

7. Kérdés:
1. rész: Kérvarrégépek 2, rész: Gyomor-bélvarrégépek 3. rész: Endoscoposvarrégépek és tirak

1) Eléiris:  varrépép dok 0814
10./ Speeilikicid;
Szakmat feltétel az I, 11, IIL,, csoport gépeindl és taraindl a kapocsdsszetétel; titdnium
alloi Stvbzet, mely a titinium anyagind! erdscbb, ezaltal hizlonsigosabb, zirt kapcsot
aredmdényez.

Kérdés: Fenti szakmai feltétel - véleménytink szerint — crésen piackorlitozd. Ismercteink szerint
tithnium anynpit 18bb, vezetd varrégéppyand dltal gydriott termék, melycket mind
Magyarorszdgon, mind Eurdpaban is 4ltaldnosan és biztonsdggal hasznilnak, Kériik t.
Ajanlatkérdt nz esélyepyenldség ¢és a verseny megfeleld bixtositisa érdckében a fenti
eldirds visszavonisira,

Villnsz:

Atértékelve az Ajdnlattevd felvetdseit az ajanlati felbivés és a kdzbeszerzési dokumentum sziikséges részeit
modositottuk. Az éri¢kelési szempontok kdzsit tettlink kiildnbséget a titanium illetve a titinium Stvizetii
kapesok kozitt, magasabb silyszimmal értékelve azt, amelyik az Ajanlatkérd szerint szakmailag
megfeleldbb,

8. Kérdés:

Arbevétel adatok

Az ajinluti felhivas 111.1.2. P.1 alpontjiban eldirtak szerint az ajanlattevének csatolnia kell az clézé 3
mérlegfordulonappal lezdrt dizleti évre vonatkozd teljes drbevételérdl, illetve ugyanczenidoszakban a jelen
kdzbeszerzds thrgyabd! (varrdgépek és tirak) il nélkill szamitott drbevételéed] szold nyilatkozatat.

Helyesen értelmezziik-¢, hogy a nyilatkozatban az 4rbevétel adatokat nemn az adott részben megajinlott
termékkel azonos termékekre, vagy az adott rész megnevezése 4ltal meghatirozott termékesoportba tartozd
termckekre vonatkozdan kell megadnunk, azaz a nyilutkozatban elegendd a scbészeti varrogépek s
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tirak szillitisibol szdrmazé éves drbevétel ndatok feltiintetése? ( amcly igy valamennyi megajnlott
rész tekintetében azonos érték)

Viilasz: igen, elegendd,

0, Kérddés:

Referencia

Az ajanlatéieli felhivis 12, pontjanak Miiszaki, illetve szakmai alkalmassig alpontjiban elSirtak szerint az
ajininttevinek a Kbt. 69.§. (4) «(7) bekezdéseinek alkalmazisa csetén csatolnia kell:

Az gjinlati felhivas T11.1.2. M.1 alpontjéban eldirtak szerint az ajinlattevének csatolnin ismertetnic kell a
felhiviis feladisat moegelozd 3 évben teljesflett legjclentdsebb refercncidkat a kozbeszerzés tArgydra
(varrégépek és tarak beszerzés) vonatkozdan. Erre vonatkozéan a kdzbeszerzési dokumentdcid iratmintét is
lartalmaz,

Helyesen érlclmerziik-e, hogy a nyilatkozatban az referenciaszallitisok mennyiségét nem az adott részben
megajénlott termékkel azonos termékekre, vagy az adott rész megnevezése dltal meghatdrozott
termékesoportba tarloz6 termékekre vonatkozéan kel megadnunk, azaz a nyiflatkozaton és az azt
alitamasstd  referenciagazolisokon clegendd a  referencinszillits sorfin  leszdllitott schészeti
varrégépek mennyiségének epylsszegih megadisa? ( amely ipy valamennyi megajinlott résu
tekintetében azonos mennyiség)

Vilasz: lgen,

10. Kérdés:

Az ajaninti fethiviis VI.3.2 &y V1.3.6. pontja szcrint esatolandd nvilatkozat

Az kizbeszerzési Dokumentum 1.9, pontja régziti az ajinlatban becsatolandé dokumentumokat.
« Kdérjiik szépen annak pontositdsdt, hogy Ajpinlatkérd mit ért a felsorolas 14. pontjiban két, ,az
clidrast megind!td felhivds V1.3.2. pontja szerinti dokumentumok™ alat,
*  Kérjlk szépen annak pontositisl, hogy Ajinlatkérd mit ért a felsorolis 15, pontjiban kért, ,.az
eljdrast megindité felhivis VI,3.6. pontjn szerinti dokumentumok™ alatt ?
Vilasz:
Ajénlati felhivds VL3.pontja szerinti dokumentumokat kérjiik, melyck az aldbbiak:

Az ajanlatievinek az ajanlatban nyilatkovnin kell:

— u Kbt. 66, § (2) bek,,
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— u Kbt. 69, § (11) bek, adott csetben,

- felolvasdlap a Kbt. 68.§ (4) bek, szerint,

— a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja,

— kizbs ajanlatiélel esetén meg kell felelnic a Kbt, 35. §-iiban foglalt feltételeknek, kiléngs figyclemmel a
(2)~(3) bekerdésre. Be kell csatolni a kdzis ajdnlattevok megdllapodasat, amelyben rigzitik a Kbt, 35. § (6)
bekezdésében eldirt egyetemlepes (eleldsségvallalist n sverzédés teljesitéséért, tovilbbi meg kell adni a
ktziis ajanlattevdk munkameposztasat a feladatok &s azok részatinya tekintetben,

—— aldirdsi cimpéldany, vagy aldirés minta, adott esetben,

- Csatolni kell minden rész esctében az ajinlathoz a mintadarabokat az alabbiak szerint: Az
ajénlattevé az ajinlata benydjtisakor ajanlatahoz, steril mintat ¢satol, minden sorhoz [ -1 db-ot,

11. Kérdés:

Az értékelési szempontokknl kapesolatos kérdésck

1.Rész: Korvarrduépek/ 2. Szakmai szempontok részben

w2.2. Egy gépben tsbbféle méretdi tdr is legyen hasznithats” ldls szerepel, viszont a termék részletes
leirisdban a ,,nem dGjratdlthetd kdrvarrdpdp™ talalhatd, ezért helyesen feltételezziik-¢, hogy eliris tortént, ez
A szempont adminisztrat(v tévedéshdl szerepel az 1. részajénlati korben.

Villusz:
Igen, tordlilk az aldbbi feltételt : 2.2, Egy pépben tébbtéle méretd tar is tegyen hasznalhaté”

. LIész: Kirvarrdgépek/ 2. Szakmai szempontok részben

nd.3. Biztonsdigi mechanizmus, elsiitott tirral vagy tér nétkiil nem elsiithets™ olbiris szercpel, viszont a
termck részletes Telrdsiban a ,nem djratdlthetd kérvarrogép™ taldhatod, ezért helyesen teltételezziik-e, elirds
tériént, ez n szempont adminisztrativ téveddésbél szerepel az 1. részajinlati kiirben.,

Villnsz:
lgen, toroliik az alabbi feltételt: ,,2.3. Egy pépben tobbféle méreti tor is legyen hasznilhaté

. 1.Rész: Korvarrdgépek/ 2. Szakmai szempontok részben

w5 Két kiilén vdred-éy elsittfhar vizudlisan lithate o biztonsdg drdekében” cldiris esetéhen helyesen
értelmezziik-e, hogy az eszkdz végén 1&vd, n pofik Osszezirisit biztosité csavard gomb, és a killsn
clsitokar megfelel a Két kilon zird-¢s elsiitékar” meghatirozdsnak, akkor is ha az egyik valgjiban nem
kar, hanem tekerd gomb.

Vilasz:
Tgen, téréltik az alabbi feltételt: 2.5, K&t kiilon zéré-és elsiitékar vizudlisan Tathaté a biztonsig

érdekében™
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. J.rész: Endoszicdpos varrplpek és tarak/ 2. Szakmai szempontok részben

w22 A pofik zdrdsa: min, Imm-1,5mm kizortti rés (sidvet nekrozis kivédise) (elony kisebb)” clbiras
szerepel. Ez az cldirds a dokumenticié 10. Specifikicié fejezetben az 1. részajénlali kornél keriilt
minimalis miiszaki, minGségi teljesitmény-kévelelményeként meghatirozasra,

Veleménylink szerint ez a szempont a kdrvarrégépek esctében, bélanaszlomdzis készltésénél relevéns,
Feltételezzilk, hogy adminisztrativ (dvedésbét szerepel a 3. részajsnlati kdrben ez a s#cmpont.

Vilnsz:
Igen, 16rdltiik az aldbbi felételt; 2.2, A pofik zirdsa: min. Imm-1,5mm kézétt rés (szbvet nekrduis
kividése) (eldny Kisebb)"

3.rész: Endoszkdpos varrégépek és tarak/ 2. Szakmai szempontok részben

w23 Egy gépben tobbféle méretii tir is legyen haszndlhate” cldivis szerepel, Ez az clbiris a 3.
részajinlati kOr esetében 2.2, birdlati szempontként kerllt meghatdrozsra, melyet Ajinlatkérd cgyenes
arinyositds mddszerével kivan éridkelni,

A 4. kérdésiinkben meglogalmazott feltélelezésiink szerint n 3. rész esetében a 2.2, birdlati szempont
adminiszirativ tévedés miatt szerepel. Ebbd! kévetkezden vélelmezziik, hogy az ,Egy gépben tdbbfile
méretd tir is legyen haszndlhatd™ birdlati szempont a 3. rész vonatkozisdban is a 2.2 szami birilati
szempont, igy azt a felhivisnak megfelelden ebhen a részben is cgyenes ardnyositissal kivinja Ajdnlatkérd
érickelni.

Vilasz:
Egyértelmilsficitik az értékelési szempontot.
. nEgy gdpben tibhféle méretii tir is legyen haszndlhaté” birdlati szempont

Ez a birdlati szempont a 2. és a 3. részajanlati kdrben is eldirfsra keriilt., Az dltalunk adhaté valaszként a
felolvasolopon ¢s az ajanlati Artdblazatban is az ,igen/nem™ vilaszlchetbség szerepel. Kérjiik szfves
tijekoztatisukat, hogy Ajénlatkérd az egyenes arinyositis médszerének alkalmazésshoz czen szempontok
esetén igényli-c annak a megadasit is, hogy hinyféle szdvetvastagsdgra alkalmazhaté a varrégép.

Vilasr: Igen/nem tdrlésre keril ¢s kérjiik megadni hogy hény féle svOvetvastagsdgra alkalmazhaté
WLVAITOEEP” elbirds: min. 2 méret (eldny a tohh).

12. Kérdés:

1 rész kdrvarrdgépek:

A fenti kritériumok magyardzatdt kérjiik az aldbbi okok miatt:

I 2.1. Olls-pofék: parhuzamos pofazirds (igen/nem) silyszam 5

Tisztelt Ajanlatkérd a parhuzamos pofazards alatt koncentrikus pofazirdst ért?
Tekinteticl arra, hogy a kdrvarrdgépek [ef kinlakitdsa kdr alakd. A pirhuzamos
pofazirist linedris varrégépek esetén tudjuk értelmezni, igy szeretnénk Ajanlatkérs
scpitséget kérni a pontosftasban,
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Viilasz:
Igen, a megjelolt paramélert 16r61jiik,

IKérdés:
22.2. Egy gépben 18bbféle méretl tr is legyen hoszndlhaté (minimum két méret) (elony a tibb)s

Tisztelt Ajinlatkérd e pont cstében mire gondolt? Ismereteink, és az iltatunk
forgalmazotl egyszerhasznilatos kbrvarrdgépek gydrdja szerint, a piacon jelenleg
clérhetd egyszerhaszndlatos kérvarrégépek mindegyike betdrazott formdban kerll]
forgulomba, ¢s a tir a késébbiekben mir nem cserélhetd. Ugyanakkor ismeriink
olyan tébbszérhaszndlatos kérvarrdgépet, amelyben az egyszerhasznélatos steril tar
cserélhetd, és a pép 1obbféle tir befogadasdra is atkalmas. Kérjiik ajfdnlattevit,
pontositsa, hogy milyen miiszaki paraméterekkel rendeikezs termék megajanlisit
kéri ¢ pont esetében.

Viilnxz;
pen, 2 megjelélt paramétert toréljiik.

Kérdés;

3 2.3, Biztonsdgi mechanizmus, clsiitdtt trral vagy tar nélkill nem clsiithets, (igen/nem) 5
Jelen pont esetében a tar nélkiili részt nem értjitk pontosan, mert ismereteink szerint

az egyszcrhasznlatos kérvarrégépek betdrazott formaban keriilnek forgalomba.

Viilasz:
Igen, a megjelélt paramétert t6rlitik.

Kérdés:
4 2.4. A pép Osszezarisakor szlveti clSkompresszi - a gép dsszenyomia a szdvelet. (igen/nem)

Jelen pont esetén nincs kérdésiink.

Kérdés:

5 2.5, Kt kiilgn z&rd- és elstitkar vizuilisan lithatd a biztonsdg érdekében (igen/nem) 5
Jelen pont esetében is kérjik a Tiszich Ajinlatkérd pontositisat, mert ismerctoink
szerint a két ktildn elsittd kar a linedris varrégépek esetén szokdisos miiszaki
megoldas, de kérvarrdgépeknél nem.

A specifikicio szerint Tisztelt Ajanlatkérd mindepyik kdrvarrépép esetén egységesen
5,5 mm nyitott kapocslib magassigot ir els, amely piaci ismereteink szerint Kizirdlng
egyetlen gyirtd varrogépeire jellemz0 milszaki adat. A vilagpincon elérhetd mis
gyartdk esetében a nyitott kapocslib magassiy 3,8 mm és 5,3 mm kézdi viltozik,

de legiellemz8bb a 4,5 mm - 5,0 mm-es tarlomény, Kérdésiink nz lenne, hogy
Tisztelt Ajdnlatkérd cnged-c cltérést a nyitott kapoesliab magassig tekintetében?

Viilasz:
Igen, a megjeldlt paramétert t6roljiik.

A kapocslib magassigénak tckintetében viltoztatni nem kivanunk, de az érickelési szempontot moédositjuk
az alabbiakra:

Kapocsmagassig min. 4,5 min, max. 5,5 mm.
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13, Kérdés:

2. rész: Gyomor-, bélvarréyépek:

Az alibbi kritériumok pontositisaban szeretnénk Tisztelt Ajanlatkérd segflsduét

kémi;

1 2.1. ONld-pofik: parhuzamos pofazéras (ipen/nem) S

Jelen pontban nines kérdésiink

2 2.2. Egy gépben tbbbféle méretii tir is legyen hasznalhaté (minimem két méret (elSny o tibb )
5

Tisztelt Ajdnlatievd jelen pontban két kiltnbdzd szbvetvastagsignak megfeleld tiarra
gondol vagy a varrathosszak tekintetében irja eld a killdnbdzd tarméretck
alkalmazhatdsdgat?

Viilasz:
Nem varrathosszra, hanem szévelvastagsigra gondoltunk.

3 2.3. Biztonsdgi mechanizmus, elsiitdtt tirral vagy tar nélkil nem elsiithetd. (igen/nem) 5
Jelen pontban nincs kérdésiink

4 2.4, A pép Osszezirdsukor szbveti clokompresszié - a gép dsszenyomja a szdvetet
(igen/nem) 5

Jelen pontban nines kérdésiink

5 2,5, Két kiilon zard- és elstitdkar vizualisan lithaté a biztonsig érdckében (igen/nem) 5
Jelen pontban nines kérdésiink

14, Kérdés:

3. rész: Endoscopos varrégépek és tarak:

Az alibbi kritériumok pontositisiban szeretnénk Tisztelt Ajinlatkérd segitségét

kérni:

1 2.1, Kés acél penge tpusa 400-as széria {igen/nem) 5

Jelen pontban nincs kérdésiink

22.2. A pofik zirisa; min. ] mm - 1,5 mm kozdtti rés (szbvet nckrézis kivédése) (eldny a
kisehb) 5

Jelen pontban nines kérdésiink

32.3. Egy gépben tbbléle méretli tdr is legyen hasznalhatd (minimum két méret) (elény a
t1Gbb) 5

Tisztelt Ajanlattevd jelen pontban két kildnbézd sz8vetvastagsignak megfeleld tarra
gondol vagy n varrathosszak tekintetében irja ¢16 a kilénbbz6 tirméretek
alkalmazhatdsdgit vagy pedig mind a két esetben?

Villasz:
Nem varrathosszra, hanem szovetvastagsgra pondoliunk.

4 2.4. Biztonsdgi mechanizmus, ¢lsiidt tarral vagy tir nélkl nem clsiithetd, ( igen/nem) 5
Jelen pontban nines kérdésiink

5 2.5. A pép Osszezirisakor szdveti eldkompresszié - a pép Osszenyomja a szdvetet. (igen/nem)
5

Ielen pontban nings kérdésiink

10
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15 Kérdés:
Eldirix: Kizbeszerzési Dokumentum
10./ Specifikdcié 1. rész: Kirvarrépépek
Hhajlitott kérvarrégép 21 mm

belsd lumen: 12,4 mm, nyitott kapoeslib magassag 5.5 mm

Kérdés: Elfogadhaté-¢ fenti kisrben a belsd lumen: 12,9 mum, nyitott kapocsldb magassag § mm,
eltérd paraméterekkel rendelkezd termék megajanldsa?

Vilasz:

Igen elfopadhaté, a kifrdst megvaltoztattuk.

16. Kérdés:

Eldiras: Kiézbeszerzési Dokumentum

10./ Specifilkificio L rész: Kérvarrépépek

Hajlitott kbrvarrdgép 25 mm

belsé lumen: 16,4 mm, nyilott knpocslib magasség 5,5 mm

Kérdés: Elfogadhaté-e fenti kirben olyan 24 mm-es hajlitott kbrvarrégép, mely belsd lomen értéke;
15 mm-es, nyitott kapocsldb magassiga 5 mmi-es paraméterelckel rendelkezik?

Vilasz;

Tgen elfogadhatd, a kifrdst mepvaltoziattuk.

17. Kérdés:

Eldiris: Ktzbeszerzési Dokumentum

10./ Specifikiicid I, rész: Kérvarropépek

Hajlitott kirvarrdgép 29 mm

belsé lumen: 20,4 mm, nyitott kapocshib magassig 5,5 mm

Kérdés: Elfogadhatd-c fenti ktrben a belsd lumen: 20 mum, nyitott kapocsldb magassdg 5 mm,
eltérd paraméterekkel rendetkezd termék megajanlisa?

Vilasz:

Igen elfogadhatd, a kifrast mepviltoztatiuk.

18, Kérdés:
Eljiris:  Kozbeszerzési Doknmentum
10./ Specifikdceid L rész: Kirvarrégépek
Hajlitott kiirvarrogép 33 mm

bels6 lumen: 24,4 mm, nyitott kapocskib magassig 5,5 mm

11
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Kérdés: Elfogadhaté-e fenti korben olyan 32 mm-es hajlitott kdrvarrdgép, amely belsé lumen
éridke: 24 mm-es, nyitolt kapocaldb magassiga 5 mm-cs  cltérd  paraméterckkel
rendelkesik?
Vilasz:

Igen elfogadhald, a kilrdst megvaltosatiuk,

19, Kérdés:

Eliiris:  Kiozheszerzési Dokumentum
10,/ Specifikicio 1L rész: Endoszképos varrdgépek és tarak
Artikuldlhuté endoszképos viagh-varrdgép 45 mm-cs
cgyenes 34 em-c8 szdrral, 2 db elsiltd kar, kés a gépben, 5 kiilinbizd tarral téltheta: 0,75; 1,0;
1,5; 1,8; 2,0 mm-es
Bevezetése: 12 mm-¢s trokdron

Kérdés: Elfogadhatd-¢ fenti kirben 36 em-es szarral és 1 db elstitd karral rendelkezd termék, mely
csciében a kés a tarban talilhatd és a kompatibilis tArak (5 db) méretei: 1,05 1,5; 1,8; 2.0:
2,35 mm, valamint a 4,8 mn ¢s 5 mm kapocslab magasség esctén a bevezetés 15 mm-cs
trokiron lchetséges,

Vilngz:

Nem, a 12 mm-es trokdr vastagsdgtd] eltémi nem tudunk.

20, Kérdés:

El6irfia: Kizbeszereési Dokumentun

10./ Specifikicié 111 rész: Endoszkdpos varrégépek &s tdrak
Endoszképos vipo-varrogép tir 45 mm-es, vastag szévethez
Nyitott kapoeslib 4,1 mm, zdart kapocslib 2,0 mm

Kérdés: Elfogndhaté-¢ fenti kérben olyan termdk, mely nyitott kapocsldb mérete 4,2 mm-es, zArt
kapocsldb mérete 1,8 mm-es paraméterckkel rendelkezik?

Vilase:

Igen elfogodhaté, a kiirdst megviltoztattuk,

21. Kérdés:

Eldiris: Kizbeszerzési Dokementum
10./ Specifikicid TI1, rész: Endoszképos varrigépek és tarak
Artikuldlhatd endoszképos vipd-varrdgép 60 mm-csepyenes 34 cm-¢s szdirral, 2 db elsiitd kar, kés a
gépben, § kiilinkézd Girral (61thet: 0,75; 1,05 1,5 1,8; 2,0 mm-cy
Bevezetése: 12 mm-es trokiron

12
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Kérdés: Elfogadhaté-¢ fenti kiirben 36 em-es szérral és 1 db elsiitd karral rendelkezd termék, mely
eseleben a kés a tirban talalhaté és a kompatibilis tarak (5 db) méretei: 1,0; 1,5; 1,8: 2.0;
2,35 mm, valamint a 4,8 mm & 5 mm kapocslib magassig esctén a bevezetés 15 mm-es
trokdron lchetséges.
Vialasz:

Nem, a 12 mm-es trokdr vastagsaptél cltémi nem tudunk.

22 Kérdés:

ElGirss: Kizbeszerzési Dokumentum

10./ Specifikdcié ITL rész: Endoszképos varrbgépek és tirnk

Endoszképos vigé-varrogép tir 60 mm-cs, vastap szovethes

Nyitott kapocslih 4,1 mm, zdrt kapocslib 2,0 tnm

Kérdés: Elfogadhaté-e fenti kérben olyan termék, mely nyitott kapocsléb mérete 4,2 mm-es, zirt
kapocslib mérete 1,8 mm-es paraméterekkel rendelkezik?

Viilasz:

Igen elfogadhatd, a kifrdst megvaltoziattiuk.

Budapest, 2017, november 13,
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