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Targy: Kiegészito tajékoztatas
Tisztelt Ajanlattevo!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kérhaz és RendelSintézet, mint Ajanlatkérd altal inditott , Koagulalo
rendszer fogyéanyagai és kéziizo rendszer fogyoanyagai beszerzése” targyn kozbeszerzési
eljarasban az aldbbi kérdés érkezett, melyre a Kbt. altal megszabott térvényes hataridén belill a
lenti valaszt adjuk:

1. Kérdés:

A fenti targyl kdzbeszerzési eljards miiszaki specifikdcidjat attekintve az alabbi kérdésiink
mertilt fel, melyre varjuk szives vélaszukat:

A dokumentéci6 17. oldalan a II. rész miiszaki leirdséban az aldbbi kévetelményt irtak elé:

A jelenleg hasznalt eszk6z melyhez a fogyéanyagnak kompatibilisnek kell lennie:

1 db Ultrahangos K6z(z6 berendezés
tipus: LUS-2

Kerjik er6sitsék meg, hogy a megajélandé eszkdznek nem a LUS-2 késziilékkel, hanem a
SchockPulse tipusu generatorral kell kompatibilisnek lennie.

Valasz:

Meger6sitjiik, hogy a megajalandé eszkdznek nem a LUS-2 késziilékkel, hanem a
SchockPulse tipusu generatorral kell kompatibilisnek lennie.
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