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Tisztelt Ajanlattevok !

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kérhaz és Rendeldintézet, mint Ajanlatkéré altal inditott , Koaguldlé rendszer
fogybanyagai és kézuzé rendszer fogyéanyagai beszerzése” targyti kozbeszerzési eljarasban az alabbi
kérdés érkezett, melyre a Kbt. altal megszabott térvényes hatariddn beliil a lenti valaszt adjuk:

Kérdés:

Az eljaras 1. részajanlati korének vonatkozaséban ajanlatkérd egyenértékii termékként elfogadja-e olyan,
az ajanlatkérd intézmény 4ltal is hasznalt GEN11 Ultracision generatorral kompatibilis eszkozok
megajanlasat, amelyek képesek az ultrahangos és bipoléris nagyfrekvencids energia leadaséra is, de az
ultrahangos és fejlett bipolaris energialead4s nem szimultan, hanem alternalva torténik?

Valasz:

Tekintettel arra, hogy egyenértékiiségrol kell nyilatkoznunk az alabbi kérésiink van az Ajanlattevé felé:

1. Kérjik, hogy az Ajanlattevd irja le részletesen, lépésérél-lépésre a betegellatas folyamatat, az
eszkdz mikodését, kiilén-kiilon a szimultén {izemmdd esetében és az alternativ esetben. Kérjiik
emelje ki a kettd kozotti kiilonbséget.

Keérjiik timassza ald, amennyiben rendelkezésére all, fotokkal a betegellatasi 1épéseket.

2. Kérjik, hogy az Ajénlattevé altal egyenértékiinek vélt eszkozt kiprobalasra az Ajanlatkérbnek
bocséssa rendelkezésére jelen leveliink kézhez vételétél szamitott 5 munkanapon beliil.

A fentieket kévetden tudunk csak a feltett kérdésre valaszt adni.

Tajékoztatjuk az Ajanlatteviket, hogy a fentiek miatt az ajanlattételi hatarid6t meghosszabbitjuk.
Az \j ajanlattételi hataridé: 2018. janudr 29-én 13 éra.

Az 1ij bontdsi idépont: 2018. januar 29-én 13 éra.

Az ajanlati kotottség kezdete: 2018. januar 29.
Minden mas feltétel viltozatlan.

Budapest, 2018. januér 4.
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