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Tisztelt Ajanlattevo!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Koérhaz és Rendeldintézet éltal ,,Orvosi diagnosztikai eszkozok
beszerzése” targyaban, a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIIL. térvény masodik rész XV.
fejezet 81. §. szerinti nyilt eljarasban a Kbt. altal megszabott térvényes hataridén beliil érkezett
ajanlattevodi kérdésekre az alabbi kiegészitd tdjékoztatast adjuk:

1 db nogyogvaszati ultrahang beszerzése tablazat

1. Kérdés:

A mikrokonvex vizsgalofej kristalyelemeinek a szama” technikai paraméternél a kdvetelmény
“min. 192”. Ez a minimum elvaras kizarja a Cégiink 4ltal gyartott és forgalmazott berendezés
megajanlasat. Kérjik, az elvart paramétert minimum 128 — ra mddositani.

Vialasz: nem all médunkban a miiszaki paraméterek modositasa
2. Kérdés:
., A mikrokonvex vizsgalofej latoszége” technikai paraméternél a kovetelmény “min. 180°”. Ez
a minimum elvaras kizarja a Cégilink altal gyartott és forgalmazott berendezés megajanlasat.
Kérjiik, az elvart paramétert minimum 130° — ra modositani.
Vilasz: nem all médunkban a miiszaki paraméterek modositasa
3. Kérdés:
A konvex vizsgalofej latoszége” technikai paraméternél a kovetelmény “min. 80°”. Ez a

minimum elvaras kizarja a Céglink altal gyartott és forgalmazott berendezés megajanlasat.
Kérjiik, az elvart paramétert minimum 68° — ra modositani.

Vilasz: nem 4ll médunkban a miszaki paraméterek modositasa

1 db mamografias ultrahang késziilék és tartozékai

4. Kérdés:

Anatomiai M-mod él6 képen, CINE médban, és archivdlt képrdl” technikai paraméternél a
kovetelmény “igen”. A mammografias ultrahang berendezés esetében az anatomiai M-mod
mint minimum elvards nem értelmezhetd, mivel kardiolégiai funkci6 nem is elvaras.
Mindezek mellett az archivalt képen t6rténéd M-méd minimum elvéras kizarja a Cégilink altal
gyartott és forgalmazott berendezés megajanlasat. Kérjiik, az elvarasok koziil ezen paramétert
tordlni sziveskedjenek.
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Vilasz: nem 4all mdédunkban a miiszaki paraméterek modositasa
5. Kérdés:

, Tetszélegesen dllithaté M-mdd tengelyek szdma, min. 2, elény a tobb” technikai paraméternél
a kovetelmény “min. 2”. Ez a minimum elvaras kizarja a Cégiink éltal gyartott és forgalmazott
berendezés megajanlasat. Kérjik, az elvart paramétert minimum 1 — re modositani.

Vilasz: nem 4all modunkban a miiszaki paraméterek modositasa

6. Kérdés:

A linedris vizsgaldfej Valaszthaté vizsgalati frekvenciak 2D-ben frekvenciatartomdnya”
technikai paraméternél a kovetelmény ““ Min. 4,0 — 12,0 MHz”. Ez a minimum elvéras kizarja
a Cégiink altal gyartott és forgalmazott berendezés megajanlasat. Kérjiik, az elvart paramétert
minimum 6,2 — 11,4 MHz — re vagy 4 — 10 MHz - re mddositani.

Vilasz: nem all médunkban a miiszaki paraméterek modositasa

7. Kérdés:

WA linearis vizsgaldfej kristalyelemeinek a szama” technikai paraméternél a kovetelmény “
Min. 192, Kérjiik megadni”. Ez a minimum elvaras kizarja a Céglink altal gyartott és
forgalmazott berendezés megajanlasat. Kérjik, az elvart paramétert minimum 144 — re
modositani.

Vilasz: nem all moédunkban a miiszaki paraméterek modositdsa

8. Kérdés:

A konvex vizsgaldfej Vilaszthato vizsgadlati frekvenciak 2D-ben frekvenciatartomdnya”
technikai paraméternél a kovetelmény “ Min. 2 — 5,0 MHz”. Ez a minimum elvaras kizéarja a
Céglink altal gyartott és forgalmazott berendezés megajanlasat. Kérjiik, az elvart paramétert
minimum 2,5 — 5 MHz — re modositani.

Vilasz: nem all médunkban a miiszaki paraméterek modositasa
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